MPW 3

MED.INSTRUMENTS

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Niniejszg deklaracje zgodnosci UE wydano na wytaczng odpowiedzialnos$é producenta.

Producent: ”"MPW MED. INSTRUMENTS” SPOtDZIELNIA PRACY
ul. Boremlowska 46, 04-347 Warszawa, Polska

System Zarzadzania Jakoscia  PN-EN I1SO 9001:2015, PN-EN 1SO 13485:2016
zgodny z normami:

SRN: PL-MF-000032831

Nazwa wyrobu: Wiréwka laboratoryjna MPW-380
(z wyposazeniem wskazanym w instrukcji obstugi dotgczonej do wirdéwki)

BASIC UDI-DI: 590538636-1VD-CEN-011-62

Numery katalogowe: 10380/2-56 10380/1-56 10380/1-56/100
10380/1-56/110 10380/1-56/127

Wyréb wymieniony powyiej jest zgodny z nastepujacymi rozporzadzeniami i dyrektywami UE:

2017/746 (|VDR) ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrobéw medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE
i decyzji Komisji 2010/227/UE, ze zmianami opublikowanymi do dnia wydania niniejszej deklaracji.

2011/65/UE (RoHS 2) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r.
W sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym
i elektronicznym, ze zmianami opublikowanymi do dnia wydania niniejszej deklaracji.

Przewidziane Wyrdb jest przeznaczony do odseparowywania mieszanin substancji ptynnych
zastosowanie: z ciata ludzkiego, w tym krwi, moczu i innych ptynéw ustrojowych,
oraz przygotowania prébek do dalszych procedur diagnostycznych in vitro.

Klasa ryzyka: Klasa A
(zgodnie z zatagcznikiem VIl do Rozporzadzenia (UE) 2017/746, wg reguty 5).

Ocene zgodnosci wyrobu i wyposazenia przeprowadzono zgodnie z art. 48 ust. 10
Rozporzadzenia (UE) 2017/746.
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